核技术利用建设项目

（使用III类射线装置）

环境影响登记表

广东省台山市人民医院（盖章）

2016年  5  月

环境保护部监制
核技术利用建设项目

（使用III类射线装置）

环境影响登记表

建设单位名称：台山市人民医院
建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：广东省台山市台城环北大道80号
邮政编码： 529200                 联系人：宋德基
电子邮箱： 1605770649@qq.com     联系电话：13929068058
表1 项目基本情况

	建设项目名称
	使用III类射线装置

	建设单位
	台山市人民医院

	法人代表
	郑大有
	联系人
	宋德基
	联系电话
	5552099

	注册地址
	广东省台山市台城环北大道80号

	项目建设地点
	广东省台山市台城环北大道80号

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设项目总投资

（万元）
	400
	环保投资（万元）
	40
	投资比例（环保投资/总投资）
	10%

	项目性质
	(新建 (改建 (扩建 (其他
	占地面积（m2）
	

	应

用

类

型


	放射源
	(销售
	(Ⅳ类  (Ⅴ类

	
	
	(使用
	(Ⅳ类  (Ⅴ类

	
	射线装置
	(生产 (销售 (使用
	(Ⅲ类

	
	其他
	

	项目概述（说明建设单位的简要情况、占地面积、规模和任务的由来以及项目周边保护目标情况，附项目所在地的区域图、项目周边的关系图；改、扩建项目还应说明原有核技术利用项目情况，附原有项目的许可证等文件。）

1、 该项目建设地址：台山市人民医院

位置图如下：
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2、项目位于医院位置平面图：
3、放射科，位于外科大楼1楼东部，2楼为病房，共报8台机器，设备位置所在位置平面图如下：
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计算机X线断层摄影机(西门子SOMATOM Definition AS )1台位于外科大楼1楼东南副楼东北角第1室（CT室）；数字化X光机(飞利浦Digital Dingnose VR )2台分别位于外科大楼主楼1楼北面东起第二室（5号机房）及东起第四室（3号机房）；床边X光机(西门子POLYMOBIL Ⅲ)及（飞利浦PRACTIX300）共2台全部放置在外科大楼主楼1楼北面东起第六室（1号机房）,乳腺机（GESengographe DMR ）1台位于外科大楼主楼1楼北面东起第五室（2号机房），数字胃肠机（西门子AXIOM Iconos R200）1台位于外科大楼主楼1楼北面东起第一室（6号机房），X线机（透视机）（日立TU-51B ）1台位于外科大楼主楼1楼北面东起第三室（4号机房）。
4、数字化X光机1台位于体检大楼2楼，1楼为医生办公室，3楼为杂物仓库。
[image: image3.jpg]Nzﬁ: g

0 B E A~ e T

) (2 .
® ® @ @ @ @ g @ @ U e @ e & © ©
W__ m __ , ﬂ, w o)
P DTG e o S R N R i L
Hﬂ._q 000¢ ﬂ 000F | 000% | O0oof | 000 o0k | 000¢ oo | oD% H% 009¢ 005¢ _ 009¢ 009 | 009 | 005 oo
w | _N __ _“ | * ood 0001 000C | 0022 00¥% | 000Z DOO 0 |
| | .W w “ m w _ ! m
2 | ” m | |





数字化X光机（飞利浦Esselte）位于体检大楼二楼大堂最北面室。
5、移动C型臂X光机1台位于外科大楼4楼手术室，3楼为病房，5楼为天台。
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移动C型臂X光机（西门子SIREMOBIL Compact L ）1台位于外科大楼四楼手术室西副楼西南面西起第一个室。
6、数字化口腔全景X线机1台，普通牙片机1台位于门诊大楼北副楼三楼东部,二楼为门诊诊室，四楼为天台。
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数字化口腔全景X线机（普兰梅卡Proline XC ）1台，位于门诊大楼三楼北副楼东北角东起第一个房间，普通牙片机（普兰梅卡Planmeca Intra ）1台位于门诊大楼三楼北副楼东北角东起第二个房间南面小房。



表2 放射源

	序
号
	核素名称
	总活度(Bq)/ 
活度(Bq)×枚数
	类
别
	活动种类
	用途
	使用场所
名称
	贮存方式
与地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及所产生的中子流强度（n/s）。
表3  射线装置

	序
号
	名称
	型号
	类

别
	数量
	最大管电压(kV)
	最大管电流(mA)
	用途
	场所
	备注

	1
	数字化X光机
	飞利浦

Digital Dingnose VR
	III
	2台
	150
	900
	临床诊疗
	放射科
	

	2
	移动式X线机
	西门子

POLYMOBIL Ⅲ
	III
	1台
	100
	100
	临床诊疗
	放射科
	

	3
	X线移动式机
	飞利浦

PRACTIX300
	III
	1台
	125
	160
	临床诊疗
	放射科
	

	4
	数字化X线机
	飞利浦

Esselte
	III
	1台
	150
	650
	临床诊疗
	体检中心
	

	5
	计算机X线断层摄影机
	西门子

SOMATOM Definition AS
	III
	1台
	140
	666
	临床诊疗
	放射科
	

	6
	X线机

（胃肠机）
	西门子

AXIOM Iconos R200
	III
	1台
	150
	800
	临床诊疗
	放射科
	

	7
	乳腺X线机
	GE

Sengographe DMR
	III
	1台
	49
	600
	临床诊疗
	放射科
	

	8
	X线机（透视机）
	日立TU-51B
	III
	1台
	150
	800
	临床诊疗
	放射科
	

	9
	移动C型臂X光机
	西门子

SIREMOBIL Compact L
	III
	1台
	110
	80
	临床诊疗
	手术室
	

	10
	数字化口腔全景X线机
	普兰梅卡

Proline XC
	III
	1台
	80
	12
	临床诊疗
	口腔科
	

	11
	普通牙片机
	普兰梅卡

Planmeca Intra
	III
	1台
	70
	8
	临床诊疗
	口腔科
	


表4废弃物（重点是放射性废弃物）
	废弃物名称
	状态
	核素名称
	活度(Bq)
	年产生量
	暂存情况
	最终去向

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：放射性废弃物主要是废旧放射源
表5 污染源描述

	主要描述污染物和污染途径，包括污染源的位置、产生量等。
台山市人民医院核技术应用项目主要污染源是Ⅲ类射线装置：

（1）在正常工况下，放射影像项目（透视、拍片和治疗）中，来自设备产生X射线的直射、散射以及机房、房门与墙体的泄漏辐射等。

（2）在事故工况下，主要的放射性污染有射线装置安全连锁发生故障，导致人员误入机房引起误照射；X射线误照射及超剂量照射；X射线机故障检修，未做好防护，造成照射事故；射线装置工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离辐照室，X射线机等辐射诊断设备运行可能产生误照射。



表6 辐射安全与防护情况

	主要描述项目的安全与防护措施，说明其设置情况、作用、有效性等。

为减少放射设备对人体造成的影响，台山市人民医院在辐射防护方面采取了下列措施：
1）放射诊疗工作场所的入口处和各控制区进出口及其他适当位置，设置电离辐射警告标志，在各机房门口设置工作指示灯，有效提醒不相关人员远离辐射源；

   2）放射工作人员实施医疗照射时，只要可行，应对受检者邻近照射处的敏感器官和组织进行屏蔽防护，工作人员在辐射场操作时穿戴个人防护用品，尽量减少辐射对人体造成影响；

   3）射线装置门口都设有电离警示标志，有警示灯光，有效提醒不相关人员远离辐射源。



表7 辐射安全管理

	主要介绍辐射安全与环境保护管理机构（人员）的设置、辐射工作人员管理及培训、辐射监测和辐射事故应急预案等。

1）台山市人民医院成立了核与辐射事故应急处理小组并制订了《辐射事故应急预案》；

   2）加强辐射安全管理，对工作人员进行有关辐射安全方面的教育和训练，操作人员持证上岗，并严格遵守操作规程；

   3）辐射工作人员进入放射工作场所，佩戴个人剂量计，穿戴防护器具；

   4）对患者和受检者进行诊断、治疗时，按照操作规程，严格控制受照剂量，对邻近照射源的敏感器官和组织应当进行屏蔽防护；

   5）对孕妇和幼儿进行医疗照射时，率先告知对健康的影响；

   6）制定辐射防护措施，制定辐射事故应急处理预案，成立辐射事故应急处理领导小组，组织、成立辐射事故应急处理救援小组。




表8  审批

	审批意见：

                                                 公   章

经办人                                       年     月     日




